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COMPOSITION
Chlorure d’aluminium 25 % (m/m), excipients.

PROPRIETES

Gel permettant de préparer le sulcus avant la prise
d’empreinte et pouvant étre utilisé avec ou sans fil de
rétraction gingivale.

Sa formule thermogélifiable alliée & son caractére
astringent facilite 'ouverture du sillon gingivo-dentaire et
limite tout saignement ou suintement.

Sa consistance facilite I'élimination du produit par simple
rincage.

Ce gel permet ainsi une préparation rapide et optimale de
la gencive avant prise d’empreinte et restaurations
sous-gingivales.

INDICATIONS

- Préparation sulculaire avant prise d’empreinte et
restaurations sous-gingivales.

- Contréle des saignements et suintements gingivaux
notamment en odontologie restauratrice.

- Dans le cas de Iutilisation d’un fil de rétraction
gir}givale, ce gel facilite la mise en place du fil dans le
sulcus.

CONTRE INDICATION
Allergie a laluminium, aux sels d’aluminium et aux
excipients.

EFFETS INDESIRABLES
Réactions allergiques, bralures.

MODE D’EMPLOI

- Retirer le bouchon de la seringue.

Monter un embout applicateur.

Appliquer la quantité suffisante de gel directement
dans le sulcus en suivant lentement la périphérie de la
dent préparée.

Si la situation clinique le nécessite, insérer un fil
rétracteur dans le sillon gingivo- dentaire.

Laisser agir environ 2 minutes.

Si un saignement persiste, rincer, réappliquer du gel et
attendre a nouveau environ 2 minutes.

Rincer.

- Sécher délicatement a I'aide de la seringue a air.
Prendre 'empreinte.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Attention

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une séveére irritation des yeux.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution
a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer.

Porter des gants de protection.

PRESENTATION
- 3 seringues de 1,4 g de gel.
- 30 embouts applicateurs coudés.

Réservé a [l'usage professionnel en médecine
bucco-dentaire
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COMPOSITION
25 % aluminium chloride (w/w), excipients

PROPERTIES

This gel helps to prepare the sulcus prior to impression
taking and can be used with or without gingival retraction
cord.

Its thermogelifiable formula, combined with its astringent
properties, facilitates the opening of the gingival crevice
and reduces bleeding and oozing.

Thanks to its consistency, it is easily removed by rinsing.
This gel allows rapid and optimal preparation of the gum
tissue before impression taking and sub-gingival restora-
tions.

INDICATIONS

- Sulcus preparation prior to impression taking and
sub-gingival restorations.

- Control of bleeding and gingival oozing, particularly in
restorative dentistry.

- If using a gingival retraction cord, the gel facilitates the
insertion of the cord into the sulcus.

CONTRA INDICATIONS
Allergy to aluminium, aluminium salts and excipients.

SIDES EFFETS
Allergic reaction, burning sensation.

INSTRUCTIONS FOR USE
Remove the cap from the syringe.

- Fix the pre-bent tip.

- Apply a sufficient amount of gel directly into the sulcus,
carefully following the contour of the prepared tooth.

- Depending on the clinical situation, you may pack a
retraction cord into the gingival crevice.

- Leave in place for about 2 minutes.

- If bleeding persists, rinse, reapply gel and wait again
about 2 minutes.

- Rinse.

- Gently dry with an air syringe.

- Take the impression.

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

Warning

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing.

Wear protective gloves.

PRESENTATION
- 3 x 1.4 g syringe of gel.
- 30 pre-bent tips.

For professional dental use only

COMPOSICION
Cloruro de aluminio 25 % (w/w), excipientes.

PROPIEDADES

El gel permite preparar el surco antes de la toma de
impresiones y puede ser utilizado con o sin hilo de
retraccion gingival.

Su formula termo-gelable, junto a su caracter
astringente, facilita la abertura del surco gingivodental y
limita el sangrado o la supuracion.

Gracias a su consistencia, se elimina facilmente
enjuagando.

Este gel permite una preparacion rapida y 6ptima del
tejido gingival antes de la toma de impresion y de las
restauraciones subgingivales.

INDICACIONES

- Preparacion del sulcus previa a la toma de impresién y
a las restauraciones subgingivales.

- Control del sangrado y la supuracion gingivales, en
particular en odontologia restauradora.

- En caso de utilizar un hilo de retraccién gingival, este
gel facilita la colocacion del hilo en el surco.

CONTRAINDICACIONES
Alergia al aluminio, a las sales de aluminio y excipientes.

EFECTOS SECUNDARIOS
Reaccion alérgica, sensacion de quemazon.

MODO DE EMPLEO

Retirar el tapon de la jeringa.

Colocar una punta aplicadora.

Aplicar la cantidad suficiente de gel directamente en el
surco, siguiendo lentamente la periferia del diente
preparado.

Si la situacion clinica lo requiere, introducir un hilo de
retraccion en el surco gingivodental.

Dejar actuar aproximadamente 2 minutos.

Si el sangrado persiste, enjuagar, aplicar de nuevo el
gel y esperar nuevamente unos 2 minutos.

- Enjuagar.

Secar delicadamente con una jeringa de aire.
Realizar la toma de impresiones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO
Advertencia

Provoca irritacion de la piel.

Causa irritacién grave del ojo.

Si entra en contacto con los ojos: Enjuagar abundantemente
con agua durante varios minutos. Retirar lentillas, si
estan presentes y no presenta complicacion. Continuar
enjuagando.

Llevar guantes protectores.

PRESENTACION
- 3 jeringas de 1,4 g de gel.
- 30 puntas aplicadoras.

Producto reservado al uso profesional dental















SAMMENSETNING
25 % aluminiumklorid (w/w), bindemidler.

EGENSKAPER o

Denne geleen hjelper til & preprarere sulcus for man tar

avstopninger, og kan brukes med eller uten gingival

retraksjonsstren%. )

Dens termogeliferbare formel, kombinert med dens

astrlngerende egenskaper, letter apning av gingival spalte
userer blodning 0g sekresjon.

og re
M%d sin ypperlige konsistens er gelen lett & fierne ved skylling.

Denne gt;elen forbereder vevet i tannkjottet raskt og

optimalt for avitrykk og undergingivale restaurasjoner.

INDIKASJONER

- Tiberedning av sulcus for avirykk og undergingivale restaurasjoner.

- Kontrollere bladning og gingival sekresjon, spesielt ved
restorativ tannbehandling. )

- Hvis man bruker en gingival retraksjonsstreng, letter
geleen innsettingen av strengen i sulcus.

KONTRAINDIKASJONER
Allergi mot aluminium, aluminiumsalter og hjelpestoffer.

BIVIRKNINGER
Allergisk reaksjon, brennende folelse.

INSTRUKSJONER FOR BRUK
- Ta hetten av sproyten.

- Fest den forboyde spissen. L o
- Pafer en passende mengde med gelé direkte inn i
sulcus, folg konturene av den preparerte tannen noye.

- Avhengig av den kliniske situasjonen, kan du pakké en
Eingiva retraksjonsstreng inn i den gingivale spalten.

a den veere pa plass i ca. 2 minutter.
- Hyis blg)dnlnzqen_ vedvarer, skyll, pafor ny gelé og vent
gi r}?/tt i ca. 2 minutter.
- y .

- Tork forsiktig med en luftsproyte.
- Ta avstepningen.

ADVARSLER FOR FORHOLDSREGLER FOR BRUK
Advarsel

Forarsaker hudirritasjon.

Forarsaker alvorlig gyeirritasjon

Hvis Produktet kommer i aynene: Skyll godt med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett & skylle.
Bruk beskyttelseshansker.

FORPAKNING
-3 x 1,4 g sproyter med gelé.
- 30 forbayde spisser.

Kun for bruk av profesjoneit tannhelsepersonell

s>

SAMSETNING

25 % alklorio (w/w), hjalparefni.

EIGINLEIKAR

Gel Fetta hjélpar vid undirbining & skoru fyrir métun og

heegt er ad nota pad med eda an pradar til ad draga

saman tannholdio.

Hitagelmgndunarformﬂla efnisins, asamt herpieiginleikum
ess, audveldar opnun tannholdsskorunnar og dregur ar
lzedingu og veetlun.

Gelio er audveldlega hgegt ad pyo af med vatni.

Petta gel studlar ad skjotri og godri uppbyggingu slimhudar

aour en mot er tekid og sub-gingival tonn er lagfeerd.

ABENDINGAR

- Undirbadningur sulcus fyrir mattéku og uppbyggingu
sub-gingival tannar.

- Stéovun blzedingar og veetlunar Ur tannholdi, einkum i
tannvidgeroum.

- Ef notadur er_pradur til ad draga saman tannholdio,
audveldar gelid innsetningu & praedinum i skoruna.

NOTKUNARLEISBEININGAR

- Fjarlaegou lokid af sprautunni.

- Festu bogaoddinn a.

- Berdu naegilegt magn af geli i skoruna og fylgdu
aetilega aflinum tanparinnar.
It effir kliniskum adsteedum mé einnig nota samdréat-

tarprao & tannholdsskoruna.

Lattu gaelié vera a i u.p.b. 2 minatur.

Ef blee ingbheldur afram, hreinsadu pad i burtu og berdu

aftur & og biddu & ny i u.p.b. 2 minatur.

- Hreinsadu gelio i burtu.

- Purrkadu varlega meo loftsprautu.

- Taktu métio.

VARNASAROR® OG VARUSBARREGLUR VId NOTKUN
Aovorun

Veldur tbrotum & hao.

Veldur alvarlegri augnertingu. )

Ef gel fer i augu: Skolid” varlega med vatni i nokkrar
minutur. Fjarleegio augnlinsur, ef_peer eru til stadar og
audvelt er ad losa. Haldid afram ad skola augun.

Notio hlifdarhanska.

FRAMSETNING
- 3 x 1.4 g sprautur sem innihalda gel.
- 30 bogaoddar.

Eingbngu aetlaé til notkunar af fagadilum i tannlaekningum

o

SASTAVS

25 % alumtnija hlorTds (w/w), paltgvielas.

LPASIBAS

Sis géls palidz sagatavot smaganu rievu pirms spiediena
pielietoSanas, un o var izmantot gan kopa ar smaganu
retrakcijas diegu, ganbezta. = L
Géla termozel€josa formula, apvienojuma ar ta saistoSajam
Tpasibam, veicina smaganu kabatas atvérSanos, ka art
samazina asino$anu un eksudata izdalisanos.

Pateicoties konsistencei, to viegli nonemt skalojot.

Geéls nodro$ina_ atru un optimalu smaganu audu
sagatavo$anu pirms nospiedumu nemsanas un zobu
laboSanai zem smaganam.

INDIKACIJAS B ) ) B

- Rievas sagatavo$ana pirms nospiedumu nemsanas un
zobu laboSanas zem smaganam.

- AsinoSanas un smaganu eksudata kontrole, it Tpasi
restauréjosaga zobarstniectba. )

- Smaganu retrakcijas diega izmantoSanas gadijuma géls
atvieglo diega ievadT$anu smaganu rieva.

KONTRINDIKACIJAS

Alergija pret aluminiju, aluminija saliem un paligvielam.
BLAKUSPARADIBAS

Alergiska reakcija, dedzinaSanas sajuta.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA

- Nonemiet no 8lirces uzgali.

- Uzlieciet uzgali ar saliekto galu. o
- Uzklajiet pietiekamu daudzumu géla tieSi smaganu
rieva, rap1gi apstradajot sagatavoto zobu visu konturu.

- Atkariba no kliniskas situacijas, smaganu kabata var

ievietot retrakcijas diegu.

Atstajiet uz aptuveni 2 minatem. . .

Ja smagana joprojam asino, izskalojiet, uzklajiet gélu
velreiz un pagaidiet aptuveni 2 minates.

Izskalojiet. ) )

- Saudzigi noZavejiet ar gaisu. )

Vieta ir gatava spiediena pielietoSanai.

BRIDINAJUMI UN PIESARDZIBAS PASAKUMI LIETOJOT
Bridinajums

Izraisa adas kairinajumu.

Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

Ja iekluvis acTs: rupigi izskalojiet ar tdeni vairakas
minadtes. Iznemiet kontaktlécas, ja tas ir un viegli to izdarTt.
Turpiniet skalot.

Valkajiet aizsargcimdus.

IEPAKOJUMS
-3 x 1.4 g Slirces ar gélu.
- 30 uzgali ar saliekto galu.

Tikai profesionalai lietoSanai zobarstniectba

ZLOZENIE
25 % chlorid hlinity (w/w), pomocné latky.

VLASTNOSTI )

Tento gel poméaha pri priprave sulkusu pred odobratim
odtlackov a da sa pouzit s alebo bez gingivalineho
retrakéného vlakna, :

Jeho termogelifikacné zlozenie spplu_s,ieho stahujucimi
vlastnostami ul“_ahcuge otvaranie gingivalneho sulkusu a
oflaCa krvacanie a tvorbu gingivalnej tekutiny. .
daka jeho konzistencii  sa jednoducho  odstraruje

_cl)_plachoyanlm.” o o i )
ento gél umozriuje rychlu a opngnalnu pripravu tkaniva
dasien pred odobratim odtlatku a subgingivaine
rekon8trukcie.

INDIKACIE

- Priprava Zliabku pred odobratim odtlacku a subgingi-
valne rekonstrukcie.

- Zabrariuje krvacaniu a tvorbe gingivalnej tekutiny, najma
v zachovnej stomatologii.

- Pri_pouziti ?(ingivélneho retrakéného vlakna gél ulah&i
vloZenie vlakna do sulkusu.

KONTRAINDIKACIE

Alergia na hlinik, soli hlinika a pomocné latky.

VEDLAJSIE UCINKY
Alergicka reakcia, pocit palenia.

NAVOD NA POUZITIE

- Odstrgpite zo striekaCky ochranny kryt.

- Nasadte zakrivenu $picku, i .

- Aplikujte dostatocné mnozstvo gélu priamo na sulkus,

opatrne sledujte pbrKsy pripraveného zuba.
zavislosti od klinickej situacie mézete do gingivalneho

sulkusu vlozit retrakéné vlakno.

Nechajte asi 2 minaty na mieste.

Ak krvacanie pretrvava, vymyte, znovu aplikujte gél a

?})ét pockajte asi 2 minaty.

- Vymyte.

- Opafrne vysuste pomocou striekacky so vzduchom.

- Odoberte odtlacok.

UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUZIVANI
Upozornenie = y
Spdsobuje podrazdenie koze.
SEosoije zavazné podrazdenie oCi. o
Ak sa dostane do oci: opatrne ich oplachujte niekolko
minut vodou, ak su zalozené kontakine SoSovky a ak ich
mozno jednoducho vybrat, vyberte ich. Pokradujte vo
vyplachovani. .

oste ochranné rukavice.

BALENIE
- 3 x 1,4 g striekacky s gélom.
- 30 zakrivenych Spiciek.

Len na profesionaine dentalne pouZitie

CHRD

SASTAV
Aluminij klorid 25% (maseni udio), pomoc¢ne tvari.

INDIKACIJE

- Otvaranje sulkusa prije uzimanja otiska i subgingivha
restauracija.

Kontrola krvarenja i viaZzenja gingive, osobito u restorati-
vnc()J stomatologiji.

Kod koristenja konca za retrakciju gingive, gel olak$ava
umetanje konca u sulkus.

SVOJSTVA

Ovaj gel sluzi za pripremu sulkusa prije uzimanja otiska te
se moze koristiti s gingivnim koncem ili bez njega.
Njegova termogelirajuca formula, kombinirana's adstrin-
gentnim svojstvima, olakSava otvaranje gingivne brazde te
smanjuje krvarenje i viazenje.

Zahvaljujuéi svojoj konzistenciji lako se uklanja ispiranjem.
Gel omogucava brzu i optimalnu pripremu tkiva desni prije
uzimanja otiska i subgingivne restauracije.

KONTRAINDIKACIJE
Alergija na aluminij, aluminijeve soli i pomoc¢ne tvari.

NEZELJENI UCINCI
Alergijska reakcija, osjecaj pecenja.

UPUTE ZA UPORABU

- Uklonite kapicu sa Strcaljke.

- Namjestite savijeni vrh.

- Stavite dovoljnu koli€¢inu gela izravno u sulkus pazljivo
prateci rub pripremljenog zuba.

- Ovisno o klinickoj situaciji, mozZete postaviti retrakcijski
konac u gingivnu brazdu.

- Ostavite da stoji 2 minute.

- Ako se krvarenje nastavi, isperite, ponovno nanesite gel
i ponovno pri¢ekajte oko 2 minute.

- Isperite.

- Pazljivo osusite mlazom zraka.

- Uzmite otisak.

UPOZORENJA | MUERE OPREZA

Upozorenje

Izaziva iritaciju koze.

Izaziva ozbiljnu jritaciju oCiju.

Ako dospije u oci: Pazljivo ispirite vodom nekoliko minuta.
Izvadite kontaktne le¢e ako su prisutne i ako ih je moguce
lako izvaditi. Nastavite ispirati.

Nosite zastitne rukavice.

PAKIRANJE
- 3 Strcalike s 1,4 g gela.
- 30 savijenih vrhova.

Samo za profesionalnu stomatolosku uporabu



